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READ CAREFULLY
BEFORE USE

CERAMAGE SEP
(EN)

INDICATIONS FOR USE
Separating agent for easy removal of polymerized indirect
composite resin from plaster models.

DIRECTIONS FOR USE

» Application: Shake the bottle well before use. Apply
CERAMAGE SEP evenly to the entire inner surface of
the cavity, opposing tooth, and contact areas of
proximal teeth. After drying, apply composite resin and
light cure. If the separation from a model seems to be
difficult, apply again.

» Removal / cleaning: After separating composite resin
from the model, clean with a toothbrush, ultrasonic
cleaner, steam cleaner, or sandblast. (If the restoration
is cemented with residue of separating agent, proper
bonding cannot be obtained.)

NOTE ON USE

1. If any inflammation or other allergic reactions occur on
the operator while using this product, immediately
discontinue use and seek medical advice.

2. Do not touch the material with bare hands. This product
should not come in contact with skin or eyes. In case of
accidental contact with skin, immediately blot with
alcohol moistened cotton ball and rinse with plenty of
water. In case of contact with eyes, immediately flush
the eyes with plenty of water and seek medical advice.

3. Avoid any source of ignition since this material is
flammable.

4. Use this material in well ventilated area (several

appropriate ventilations per hour are recommended).

. Tightly close the cap immediately after each use.

. Do not use this product for any purposes other than

specifically outlined in these instructions for use.

7. This product is intended for use by dental professionals
only.

COMPOSITION
Ethanol, Glycerin, Polyethylene glycol

STORAGE
» Store at room temperature (1-30 °C / 34-86 °F). Keep
away from direct sunlight and any source of ignition.

[}

PACKAGING
Bottle: 7 mL
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VOR GEBRAUCH SORGFALTIG
DURCHLESEN

(DEJ

INDIKATIONEN
Separierflissigkeit zur leichten Trennung polymerisierter
indirekter Komposite von Gipsmodellen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

» Anwendung: Die Flasche vor Gebrauch gut schitteln.
CERAMAGE SEP gleichmaRig auf die gesamte
Praparationsflache, die Gegenzéhne und die Kontakt-
flachen der Nachbarzahne auftragen. Nach dem
Trocknen das Komposit aufbauen und lichtharten.
Wenn sich die Trennung vom Modell als schwierig
erweist, die Anwendung wiederholen.

» Trennung/Reinigung: Das Komposit nach der Trennung
vom Modell mit Zahnburste, Ultraschallreiniger,
Dampfreiniger oder Sandstrahler sdubern. (Wenn die
Restauration mit Ruckstanden der Separierflissigkeit
einzementiert wird, entsteht kein fester Verbund.)

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

1. Treten wahrend der Verwendung des Produkts beim
Anwender Hautentziindungen oder andere allergische
Reaktionen auf, Verwendung sofort einstellen und
einen Arzt aufsuchen.

2. Das Material nicht mit bloRen Handen beruhren. Das
Produkt darf nicht mit Haut oder Augen in Kontakt
kommen. Bei versehentlichem Hautkontakt sofort mit
einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen
und mit reichlich Wasser spulen. Bei Augenkontakt die
Augen sofort mit reichlich Wasser spulen und arztlichen
Rat einholen.

3. Das Material ist leicht entzlindlich; von Ziindquellen
fernhalten.

4. Das Material in gut bellfteten Rdumen verwenden (es
wird empfohlen, mehrmals pro Stunde gut zu liften).

5. Nach jedem Gebrauch die Verschlusskappe sofort
wieder fest anbringen.

6. Das Produkt ausschlieRlich fur die in diesem Beipack-
zettel genannten Aufgaben verwenden.

7. Das Produkt ist nur fir den dentalen Gebrauch vorge-
sehen.

ZUSAMMENSETZUNG
Ethanol, Glyzerin, Polyethylenglykol

LAGERUNG

> Bei Zimmertemperatur (1-30 °C) lagern. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schiitzen und von Ziindquellen
fernhalten.

PACKUNGSFORM
Flasche: 7 mL
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LISEZ TRES ATTENTIVEMENT
AVANT L'UTILISATION

CERAMAGE SEP
@

INDICATIONS
Isolant facilitant la séparation entre le modele en platre et
les composites indirects polymérisés.

MODE D’EMPLOI

» Application : Bien agiter le flacon avant de I'utiliser.
Appliguer CERAMAGE SEP de maniere réguliere sur
toute la surface intérieure de la cavité, la dent opposée
et les zones de contact des dents proximales. Aprés
séchage, appliquer la résine composite et photopolymé-
riser. S’il semble difficile de séparer le modeéle, appli-
quer de nouveau.

> Retrait / nettoyage : Aprés avoir retiré la résine compo-
site du modele, nettoyer avec une brosse a dents, un
nettoyeur a ultrasons, vapeur ou a sable. (Si la restau-
ration est cimentée par des résidus d’agent de sépara-
tion, une liaison correcte ne pourra étre obtenue).

REMARQUES

1. En cas d’inflammation ou de réaction allergique sur le
praticien pendant I'utilisation du produit, cesser
immédiatement son utilisation et demander un avis
medical.

2. Ne pas toucher la substance a mains nues. Ce produit
ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les yeux.
En cas de contact dermique, essuyer immédiatement
avec un coton imbibé d’alcool et rincer a grande eau.
En cas de contact oculaire, rincer a I'eau et contacter
un médecin.

3. Eviter toute source d’ignition car ce matériau est
inflammable.

4. Utiliser ce matériau dans un endroit bien aéré
(plusieurs ventilations appropriées par heure sont
recommandées).

5. Reboucher soigneusement et immédiatement aprés
chaque utilisation.

6. Ne pas utiliser ce produit a d’autres fins que celles
expressément mentionnées dans le présent mode
d’emploi.

7. L'usage de ce produit est strictement réservé aux
professionnels dentaires.

COMPOSITION
Ethanol, glycérine, glycol polyéthyléne

STOCKAGE

> Ranger a température ambiante (1-30 °C). Ne pas
exposer a la lumiére solaire directe ni approcher d’'une
source d’ignition.

EMBALLAGE
Flacon : 7 mL
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LEGGERE ATTENTAMENTE
PRIMA DELL'USO

T

INDICAZIONI
Isolante per una facile rimozione dei compositi indiretti
polimerizzati dai modelli in gesso.

ISTRUZIONI D’USO

» Applicazione: Agitare bene il flacone prima dell’'uso.
Applicare CERAMAGE SEP uniformemente su tutta la
superficie della preparazione, sul dente antagonista e
sulle aree di contatto dei denti prossimali. Dopo

I'asciugatura, applicare il composito e fotopolimerizzare.

Se la rimozione dal modello risulta difficoltosa, ripetere
I'applicazione.

> Rimozione/pulizia: Dopo la rimozione dal modello,
pulire il composito con uno spazzolino da denti, un
pulitore ad ultrasuoni, vaporiera o tramite sabbiatura.
(Se il restauro viene cementato con residui di isolante,
non si ottiene un legame ottimale.)

INDICAZIONI PER L’USO

1. In caso di infiammazione o altre reazioni allergiche
dell’'operatore, interrompere immediatamente I'uso e
rivolgersi a un medico.

2. Non toccare il materiale a mani nude. Questo prodotto
non deve venire a contatto con la pelle o con gli occhi.
In caso di contatto accidentale con la pelle, tamponare
immediatamente con del cotone imbevuto d’alcool e
sciacquare con abbondante acqua. In caso di contatto
con gli occhi, risciacquare immediatamente con
abbondante acqua e consultare un medico.

3. Questo materiale € faciimente infiammabile: tenerlo
lontano da fonti d’'innesco.

4. Utilizzare questo materiale in ambienti ben aerati (si
consiglia di aerare bene il locale piu volte all’ora).

5. Richiudere bene il tappo subito dopo 'uso.

6. Utilizzare il prodotto esclusivamente per le indicazioni
riportate nelle presenti istruzioni d’uso.

7. Il prodotto & indicato solo per uso dentale.

COMPOSIZIONE
Etanolo, glicerina, polietilenglicole

CONSERVAZIONE

» Conservare a temperatura ambiente (1-30 °C). Proteg-
gere dalla luce diretta del sole e tener lontano da fonti
d’innesco.

CONFEZIONE
Flacone: 7 mL
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LEER ATENTAMENTE
ANTES DEL USO

(ES

INDICACIONES PARA EL USO
Agente separador para facilitar la retirada de la resina de
composite polimerizada de los modelos de escayola.

INSTRUCCIONES DE USO

» Aplicacion: Agite bien la botella antes del uso. Aplicar
CERAMAGE SEP uniformemente a toda la superficie
interna de la cavidad, al diente opuesto y a las areas de
contacto de los dientes proximales. Después del secado,
aplicar resina compuesta y fotocurado. Si la separacion
de un modelo parece ser dificil, aplicar de nuevo.

» Eliminacion / limpieza: Después de separa la resina
compuesta del modelo, limpiar con un cepillo de
dientes, un limpiador ultrasénico, un limpiador de vapor
o con un chorro de arena. (Si la restauracion se
cementa con residuos de agente separador, no puede
obtenerse la union adecuada).

NOTA DE USO

1. Si ocurriera cualquier tipo de infamacioén o reaccién
alérgica en el operador durante el uso de este produc-
to, parar de utilizarlo inmediatamente y buscar ayuda
médica.

2. No tocar el material con las manos descubiertas. Este
producto no debe entrar en contacto con los ojos o la
piel. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar
inmediatamente con una bola de algodén humedecida
con alcohol y enjuagar con gran cantidad de agua. En
caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente
los ojos con gran cantidad de agua y buscar ayuda
médica.

3. Evitar cualquier fuente de calor ya que este material es
inflamable.

4. Utilice este material en un area bien ventilada (se
recomiendan varias ventilaciones adecuadas por hora).

5. Cerrar correctamente el tapdn inmediatamente después
de cada uso.

6. No usar este producto para cualquier otro propésito que
no esté especificado en esta instrucciones de uso.

7. Este producto esta fabricado para ser usado solo por
profesionales dentales.

COMPOSICION
Etanol, glicerina, polietilenglicol

ALMACENAJE

> Guarde a temperatura ambiente (1-30 °C). Mantener
alejado de la luz directa del sol y de cualquier fuente de
ignicion.

EMBALAJE
Botella: 7 mL
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LEES ZORGVULDIG
VOOR GEBRUIK

@

INDICATIES VOOR HET GEBRUIK
Scheidingsmiddel voor het eenvoudig verwijderen van
gepolymeriseerde, indirecte composiethars van gipsmo-
dellen.

GEBRUIKSAANWIJZING

» Toepassing: Schud de fles goed voor gebruik. Breng
CERAMAGE SEP gelijkmatig aan op de gehele
binnenkant van de caviteit, de antagonist en de
proximale contactvlakken. Breng na het drogen
composiethars aan en hard uit met een polymerisatie-
lamp. Als het scheiden van het model moeilijk gaat,
breng het middel dan nogmaals aan.

» Verwijderen/reinigen: Zandstraal het model of maak het
schoon met een tandenborstel, ultrasoonreiniger of
stoomreiniger nadat u de composiethars van het model
hebt gescheiden. (Wanneer u de restauratie cementeert
terwijl er nog resten van het scheidingsmiddel op zitten,
lukt de hechting niet goed.)

TIJDENS GEBRUIK

1. Staak onmiddellijk het gebruik wanneer bij de gebruiker
een ontsteking of een andere allergische reactie
optreedt en raadpleeg een arts.

2. Raak het materiaal niet aan met blote handen. Dit
product mag niet in aanraking komen met de huid of de
ogen. Als het product per ongeluk toch op de huid
komt, verwijder het dan onmiddellijk met een in alcohol
gedrenkt watje en spoel met veel water. In geval van
contact met de ogen dient u deze onmiddellijk te
spoelen met veel water en een arts te raadplegen.

3. Dit materiaal is ontvlambaar. Vermijd daarom elke
ontstekingsbron.

4. Gebruik dit materiaal in een goed geventileerde ruimte
(wij adviseren om een paar keer per uur goed te
ventileren).

5. Sluit de dop direct goed na elk gebruik.

6. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan
degene die expliciet in deze gebruiksaanwijzing worden
genoemd.

7. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door
dentale professionals.

SAMENSTELLING
Ethanol, glycerol, polyethyleenglycol

OPSLAG
» Bewaar op kamertemperatuur (1-30 °C). Stel niet bloot
aan direct zonlicht of ontstekingsbronnen.

VERPAKKING
Fles: 7 mL
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Manufacturer
SHOFU INC. 11 ho, Fukuine, ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL GmbH Am Brill 17, 40878 Ratingen, Germany

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park Il, Singapore 117684
www.shofu.com
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